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temi kullanılır. 

Fosfor plaklar kablosuz, röntgen ışını aldığında sabit bir 

görüntüyü kendi üzerine kaydedebilen ince sensörlerdir. 

Kaydedilen görüntü bir okuyucu cihaz yardımıyla bilgisa-

yar ekranına taşınır. Kullanılmış fosfor plaklar üzerindeki 

görüntüler yoğun beyaz ışığa maruz bırakılarak silinip, 

yeniden kullanılabilir duruma getirilebilirler.  Plakların çi-

zilebilmesi, kullanılmış plaklarda bazen silinmenin tam 

gerçekleşmeyip hayalet görüntüler bırakması gibi deza-

vantajları vardır.25 

Radyovizyografide ağız içine yerleştirilen sensörlerle 

röntgen dijital olarak çekilir ve görüntü saniyeler içeri-

sinde bilgisayar ekranına yansıtılır. Görüntünün kaydedi-

lip saklanabilmesi, görüntü kontrastı ve büyüklüğünün 

ayarlanabilmesi, ölçüm yapabilen cetvel fonksiyonunun 

bulunması, netliğin bir dereceye kadar artırılabilmesi gibi 

özelliklerinin yanısıra, azaltılmış radyasyon dozu ve zaman 

tasarrufu sağlaması sebebiyle geleneksel radyografiye kı-

yasla avantajlı görülmektedir.26,27

Çalışma boyunun belirlenmesinde geleneksel radyograf-

larla dijital radyografların kıyaslandığı çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların pek çoğunda dijital yöntem ve 

geleneksel yöntem kullanılarak yapılan ölçümler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.28-30 Bunun-

la birlikte dijital yöntemde, kalibrasyon hatalarının ölçümü 

olumsuz etkileyebileceği ve cihazın kalibre edilmesi ge-

rektiği bildirilmiştir.31

Elektronik Apeks Bulucular
Apeks bulucuların gelişimi kök kanal boyunun belirlen-

mesinde önemli bir kilometre taşı olmuştur. Geleneksel 

radyografik metotla kıyaslanabilir veya  daha doğru so-

nuçlar veren apeks bulucuların kullanıma girmesiyle teda-

vide ihtiyaç duyulan röntgen sayısını azalmış, hastaların 

daha az radyasyona maruz kalması sağlanmıştır.32,33

Suzuki'nin periodonsiyum ve oral mukoza arasında sabit 

bir rezistans olduğu prensibinden yola çıkarak 1962 yı-

lında ilk apeks bulucuyu Sunada yapmıştır.34 Günümüze 

kadar 6 nesil apeks bulucu geliştirilmiştir. 

Birinci Nesil Apeks Bulucular 
Sunada'nın sabit rezistans prensibiyle çalışan 'rezistans 

tip' apeks buluculardırlar (Tablo 1). 'Rezistans', bir diğer 

adıyla 'direnç' bir maddede elektron ve atomlar arasında 

oluşan çarpışmalar sebebiyle elektronların enerjilerinin 

bir bölümünü kaybederek hareketlerinin kısıtlanmasıdır.

Kanal aleti periodontal ligamente temas ettiğinde dudak 

klibi (negatif kutup) ile kanaldaki eğe (pozitif kutup) ara-

sındaki elektriksel devre tamamlanır ve cihazın göstergesi 

sabit bir değer olarak 6.5k�: 'u gösterir. Kullanımları kolay-

dır ancak her kullanımdan önce kalibre edilmeleri gerekir. 

Elektrolitler, eksuda, hemoraji, vital pulpa dokusu ve fazla 

nem bulunan kanallarda yanlış ölçüm verebildikleri için 

güvenilir değildirler.35,36 Kullanım esnasında hastada ağrı-

ya sebep olabilirler.37 

Tablo 1: Nesillere göre elektronik apeks bulucu cihazların sınıflandırması ve ça-
lışma prensipleri 

İkinci Nesil Apeks Bulucular 
Empedans tip apeks bulucular olarak da adlandırılırlar 

(Tablo 1). Rezistans yerine empedans değişimlerini ölçen 

ve tek frekansla çalışan cihazlardır. 'Empedans',  doğru 

akım devresindeki direncin, alternatif akım devresindeki 

karşılığıdır. Kanal aleti koronalden apikale doğru ilerleti-

lirken yükselişte olan empedans, apikal daralıma gelindi-

ğinde ani bir düşüş gösterir. Bu ani düşüşün gerçekleştiği 

nokta çalışma boyu olarak kabul edilir. Dudak klibi yeri-

ne hastanın elde tutabileceği bir parçası vardır. Her dişte 

kullanımından önce dişeti sulkusunda kalibre edilmeleri 

gerekir.38,39 Kuru kanallarda ve elektrolitlerin varlığında ve 

yanlış okumalar oluşabilir.40

Üçüncü Nesil Apeks Bulucular
Frekans tip apeks bulucular olarak da adlandırılırlar (Tablo 1). 

'Frekans', 1 saniyede belli bir noktadan geçen dalgaların 

sayısıdır. Kanaldaki empedansı ölçmek için aynı anda iki 

farklı frekans kullanırlar. Bu apeks bulucuların empedans 

farkına göre ve empedans oranına göre çalışan 2 tipi mev-

cuttur.41,42 Üçüncü nesil apeks bulucuların ilki olan  Endex 

(Osada Electric Co, Tokyo, Japan) empedans farkını ölçe-

rek çalışır. Kanalda serum fizyolojik ya da sodyum hipok-

lorit gibi bir elektrolit varken doğru ölçümler vermektedir 

ancak her bir kanalda yeniden başlatılıp kalibre edilmeye 
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ihtiyaç duyması cihazın en büyük dezavantajıdır.43,44 Daha 

sonraları g eliştirilen Root ZX (J. Morita Co., Kyoto, Japan) 

ise empedans oranını ölçerek çalışır ve kendi kendine ka-

libre olabildiği için kullanımı kolaydır. Root ZX'in çalışma 

boyu tespitinde gösterdiği yüksek doğruluk oranı pek 

çok çalışmayla onaylanmıştır.45-53 

Dördüncü Nesil Apeks Bulucular
Empedans ölçümünü, iki veya daha çok frekansı fark-

lı zamanlarda kullanarak yaparlar  (Tablo 1).54 Kuru veya 

kuruya yakın kanallarda güvenilir ölçümler yapmalarına55 

rağmen nem, kan, eksuda, elektrolitlerin varlığında yanlış 

sonuçlar verebilirler.

Beşinci Nesil Apeks Bulucular
Elektrik devresinin kapasitans (elektrik enerjisini depolaya-

bilme özelliği) ve rezistansını ayrı ayrı ölçerler (Tablo 1). Dör-

düncü nesil apeks bulucuların aksine kanaldaki sıvılardan 

etkilenmezler ancak kuru kanallarda yanlış ölçümler vere-

bilirler.56 

Altıncı Nesil Apeks Bulucular
Adaptif özeliğe sahiptirler (Tablo 1). Dördüncü ve beşinci 

nesil apeks bulucuların dezavantajları elimine edilmiştir. 

Hem kuru kanallarda hem de nem, eksuda ve kanın en-

gellenmediği kanallarda ölçüm yapabilirler.56

Apeks Bulucuların Avantajları
Çalışma boyu tespitinde apeks bulucu kullanımı radyog-

rafik inceleme ihtiyacını tümüyle kaldırmamış olsa da bazı 

avantajlar getirmektedir:

• Radyografların kök apeksini gizleyen anatomik yapılar 

nedeniyle yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilmekte-

dir.

• Radyografik yöntemlerin uygulanamadığı hamile hasta-

lar, fiziksel engelli hastalar, sedasyon uygulanmış hastalar, 

aşırı bulantı refleksi olan hastalarda yeterli ve kolay ölçüm-

ler sağlayabilmektedir.

• Apeks bulucu kullanımıyla, ihtiyaç duyulan film sayısı 

azalarak maruz kalınan radyasyon dozu düşmektedir.

• Yeni nesil apeks bulucuların doğruluk oranları oldukça 

yüksektir.

Apeks Bulucuların Sınırlamaları
Her bir nesil apeks bulucunun kendi içinde avantaj ve de-
zavantajları olmakla birlikte, genel olarak apeks bulucula-
rın kısıtlamaları şu şekilde özetlenebilir:
• Metalik bir restorasyona temas edilmesi apeks bulucula-
rın performansını olumsuz etkilemektedir.
• Servikaldeki çürük ya da açık marjinlerden tükrük sızma-
sı, apeks bulucuların yanlış ölçüm yapmasına yol açabil-
mektedir.

• İmmatür veya rezorbe apeksli dişlerde apeks bulucular 

çoğunlukla kısa ölçümler vermektedir. 

Modern Apeks Bulucu Çalışmaları
İlk geliştirilen apeks bulucular iletken sıvılar varlığında ge-

nellikle yanlış sonuçlar vermekteydi. Çok frekanslı (üçün-

cü nesil) apeks bulucuların üretimiyle birlikte bu problem 

aşılmış, kanalda mevcut olabilecek nem, sodyum hipok-

lorit vb gibi sıvılardan etkilenmeden ölçüm yapılabilmeye 

başlanmıştır. Üçüncü nesil apeks buluculardan biri olan 

Root ZX yüksek doğruluk oranı sebebiyle pek çok çalış-

mada referans olarak kullanılmıştır.57-60 Apeks bulucuların 

teknolojisindeki gelişmelerle her yeni cihazda bir önceki-

nin dezavantajlı yönleri giderilerek hem daha kolay kulla-

nılan hem de daha doğru ölçümler veren cihazlar kullanı-

ma girmiştir. Yapılan çalışmaların pek çoğunda yeni nesil 

apeks bulucular bir eskilere göre daha güvenilir bulun-

muştur.61,62 Adaptif teknolojiyle çalışan altıncı nesil apeks 

bulucularla kanal içi koşullardan etkilenmeden doğru öl-

çümler yapılabilmektedir.56

Çalışma boyu belirleme yöntemlerinin değerlendirildiği 

çalışmalarda, çoğunlukla apeks bulucular ile geleneksel 

radyografik yöntemler kıyaslanmıştır. Apeks bulucuların 

geleneksel radyografik yöntemle kıyaslanabilir63,64 ya da 

çoğunlukla daha doğru ölçümler sağladığı65-70 gösteril-

miştir. Apeks bulucuların üç boyutlu görüntüleme yön-

temleriyle karşılaştırıldığı çalışmalar da mevcuttur. Jan-

ner ve ark.71 Root ZX'in konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 

(CBCT) ile kıyaslanabilir bir doğruluğa sahip olduğunu 

bildirirken, Lucena ve ark.72 yeni nesil bir apeks bulucu 

olan Raypex 6 ve (CBCT) kullanarak yaptıkları kök kanal 

boyu ölçümlerinde Raypex 6'yı hem Majör Foramen hem 

de apikal daralımın belirlenmesinde daha başarılı bulmuş-

lardır. 
Çalışma boyunun kolay ve güvenilir bir biçimde belirlen-
mesini sağlayan modern apeks bulucuların, aynı zaman-
da retreatment vakalarında, kök perforasyonları ve frak-
türlerin tespitinde de başarıyla kullanılabileceğini bildiren 
çok sayıda çalışma vardır.73-76 Son nesil apeks bulucular-
dan olan Propex Pixi ve Raypex 6'nın kök perforasyonları-
nı başarıyla tespit edebildiği bildirilmiştir.77

Sonuç olarak; modern apeks bulucular kök kanal tedavi-
sinde yeni bir dönem açmış, klinisyenlere büyük kolaylık-
lar sağlamıştır. Unutulmamalıdır ki yüksek doğruluk oran-
larına rağmen, bu cihazların hala bazı sınırlamaları vardır. 
Bu sebeple, çalışma boyunun belirlenmesinde kullanılan 
yöntemlerden herhangi birinin yalnız başına kullanılması 
yerine, vakaya göre birkaç yöntemin bir arada kullanımı 
hata düzeyini düşürmek açısından faydalı olacaktır. Apikal 
anatominin iyi bilinmesi, hekim tecrübesi, özenli çekilmiş 
pre-operatif radyograflar, apeks bulucuların doğru kulla-
nımı ve gerektiğinde yardımcı metotlardan faydalanılması 
ile daha doğru bir belirleme yapılması mümkün olabilir. 
Tüm bunların yanında çalışma boyunun doğru belirlen-
mesinde, kök kanallarına direk ulaşılmasını sağlayacak bir 
giriş kavitesinin açılması, kullanılacak yöntem kadar bü-

yük önem taşımaktadır. 
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